[bookmark: _GoBack]Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

	Характеристики объекта закупки
	Характеристики объекта закупки указаны в описании объекта закупки

	Используемый метод определения НМЦК
с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ) Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567



работы по проверке технических параметров  комплекса рентгеновского диагностического стационарного Р-500
Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:
[image: ]
V - количество (объем) закупаемого товара;
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
Цi - цена единицы товара

	№
	Наименование товара, услуги (работы)
	ОКПД2/КТРУ
	Кол-во
	Ед. изм.
	Источники
	Цена, руб
	Средняя цена (руб.)
	Среднее квадратичное отклонение[image: ]
	Коэффициент вариации (%)[image: ]
	НМЦК (рын)
[image: ]

	1
	Проверка технических параметров Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "Р-500" "Дуограф"
	33.13.12.000
	1,00
	усл. ед
	Поставщик 1
	14 023,00
	14 741,00
	653,18
	4,43
	14 741,00

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	14 900,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	15 300,00
	
	
	
	

	2
	Проверка технических параметров Система компьютерной томографии Incisiv CT с принадлежностями "Филипс" Хэлскеа(Сучжоу) Ко, Лтд"
	33.13.12.000
	1,00
	усл. ед
	Поставщик 1
	32 820,00
	33 390,00
	651,38
	1,95
	33 390,00

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	33 250,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	34 100,00
	
	
	
	

	3
	Измерение мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения (Мощность кермы в воздухе) для расчета радиационного выхода:- Комплекс рентгеновский диагностический стационарный " Р-500" " Дуограф"
	71.20.19.190
	1,00
	усл. ед
	Поставщик 1
	4 880,00
	5 243,33
	489,52
	9,34
	5 243,33

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	5 050,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	5 800,00
	
	
	
	

	4
	Измерение мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения (Мощность кермы Расчет таблиц эффективных доз облучения пациентов при медицинских рентгенологических исследованиях:- Комплекс рентгеновский диагностический стационарный " Р-500" " Дуограф"
	71.20.19.190
	1,00
	усл. ед
	Поставщик 1
	5 260,00
	5 743,33
	429,22
	7,47
	5 743,33

	
	
	
	
	
	Поставщик 2
	5 890,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Поставщик 3
	6 080,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого:
	59117,66

	На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦК составляет: 59117,66 рублей.





	Работник контрактной службы/контрактный управляющий:

	руководитель договорной группы

	(должность)

	/ Дедкова Анна Александровна

	(подпись/расшифровка подписи)
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