КОНТРАКТ № 93-4-6
ИКЗ 261519013577151900100100050060000244
г. Мурманск                                                                                                                              «___» _______ 2026 года
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Филиппова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Исполнитель обязуется оказать услуги по обслуживанию медицинской техники в мобильной лаборатории (далее –услуга), а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу.
1.2. Наименование, ассортимент, характеристики, количество, единица измерения и цена за единицу определяются в Спецификации (Приложение №1 к Контракту) и Техническом задании (Приложение №2 к Контракту), являющиеся неотъемлемой частью Контракта.

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты
2.1. Цена настоящего Контракта составляет __________ (_____________________________) рублей 00 копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ____ (____) процентов, а в случае, если Контракта заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе  зарегиситрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной сисетемы Российской Федерации, связанной с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборпах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. Цена Контракта и единичные цены, указанные в Приложении №1 к Контракту, являются твердыми в течение срока действия Контракта и изменению не подлежат. 

2.3. Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением Контракта.
2.4. Оплата оказанной услуги осуществляется Заказчиком 100 % в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке оказанной услуги.
2.5. Источник финансирования: Средства бюджетных учреждений (Субсидия на иные цели).
2.6. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества и качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта.

 2.8. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе) по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

3.Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения уведомить Исполнителя о несоответствии услуг по качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было обнаружить в момент приемки.

3.1.3. Принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их.
3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Оказать Услуги в порядке и на условиях Контракта.

3.2.2. Оказать услуги своими силами и средствами.

3.2.3. Гарантировать, что услуги оказываются квалифицированными специалистами, имеющими специальную подготовку и все необходимые для оказания услуг инструменты и контрольно-измерительные приборы.

3.2.4. Иметь штатных или внештатных специалистов по всем видам оборудования, указанным в перечне, подлежащих ТО.

3.2.5. Подтвердить квалификацию специалистов соответствующими удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

3.2.6. При необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления ТО соответствующих видов оборудования иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ.

3.2.7. Иметь документы подтверждающие проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности при выполнении монтажа, наладочных, ремонтных работ, техническом обслуживании и испытания электроустановок.

3.2.8. Предоставить Заказчику копию лицензии на техническое обслуживание всех видов медицинской техники на основании Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

3.2.9. Оказать услуги в соответствии с «ОСТ 42-21-9-80. Отраслевой стандарт. Система технического обслуживания и ремонта медицинской техники. Основные положения».
3.2.10. Соответствие требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Отказаться от оплаты Услуг, не соответствующих требованиям, установленным законодательством для определения качества услуг или Контракта.

3.3.2. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Услуг (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков):

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за оказанные Услуги денежной суммы.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. По своему выбору потребовать оплаты оказанных Услуг либо отказаться от исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или) оплатить Услуги

4. Место и срок оказания Услуг
3.1. Место оказания услуг:

- г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 64, производственная база.
3.2. Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.
3.3. Услуги, не соответствующие требованиям, указанным в законодательстве для определения качества услуг и Контракте, считаются не выполненными.
5. Порядок и срок приемки оказанных Услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, проводится Заказчиком по факту оказания услуг.

5.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами.

5.4. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после окончания оказания услуг, Исполнитель обязан передать Заказчику акт об оказании услуг, акт технического состояния (освидетельствования) оборудования, а также комплект документации (счета (счет-фактуры)). При сдаче оказанных услуг без надлежащей документации услуги принятию и оплате не подлежат.

5.6. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
5.7. В случае осуществления приемки в неэлектронном виде, ответственным должностным лицом заказчика за приемку (или в случае создания комиссии Председателем такой комиссии) осуществляется дополнительно обязательное формирование Акта приемки (ф.0510452) в целях оформления приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренной договором, информация о котором не размещается в реестре контрактов единой информационной системы в сфере закупок. 

Участие поставщика (подрядчика, исполнителя) при оформлении Акта приемки (ф. 0510452) предусматривается путем подписания Акта приемки (ф. 0510452) собственноручно представителем поставщика (подрядчика, исполнителя) на бумажном носителе, либо посредством подписания в электронном виде с применением квалифицированной электронной подписи, в рамках установленного электронного взаимодействия между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия поставщика (подрядчика, исполнителя), условиями приемки товаров, работ, услуг допускается участие поставщика (подрядчика, исполнителя) при оформлении Акта приемки (ф. 0510452) путем направления в целях уведомления о результатах приемки на  бумажном носителе или  на электронный адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) электронного Акта приемки (ф. 0510452) (скан копии Акта приемки (ф. 0510452), оформленного заказчиком на бумажном носителе).

Типовая форма Акта приемки установлена Приказом Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению".

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Свидетельство, выданное соответствующим компетентной организацией или государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действиями непреодолимой силы. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

6.4. Если по мнению сторон исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действующем до возникновения обстоятелтсв непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета этих обстоятельств и их последствий.

7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

7.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

7.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Мурманской области.
8. Ответственность Сторон

8.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнения обстоятельств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства.

8.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.2. Контракта, Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в пятидневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

8.4. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».

8.5. Ответственность Заказчика:

8.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.5.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Ответственность Поставщика:

8.6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.6.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 8.6.5., п. 8.6.6.  Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

8.6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства поставщиком, предусмотренного Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Также заказчик вправе выставить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), которое подлежит исполнению в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты получения. Заказчик вправе удержать сумму штрафа или пени из суммы обеспечения исполнения Контракта (внесённого денежными средствами), если в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения требования поставщик его не исполнит.

8.9. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Контракту. Истечение срока действия Контракта также не освобождает Стороны Контракта от ответственности за неисполнение Контракта.

Требование (претензия) об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляется в адрес виновной Стороны по адресу, указанному в Контракте, посредством почтовой связи заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.

8.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки (штраф, пени).

8.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

8.12. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме известить другую Сторону о возникновении и о предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления. В случае ненаправленного или несвоевременного направления извещения о возникновении обстоятельств непреодолимой силы виновная Сторона обязана возместить другой стороне убытки, причинённые неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

8.13. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.
8.14. Иные меры ответственности, не предусмотренные Контрактом, устанавливаются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.
9. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня подписания и действует до 30.09.2026 года включительно.

9.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта, а также от оплаты Контракта в части исполненных обязательств Исполнителем до даты окончания действия Контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);

б) при определении исполнителя Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте «а» пункта 10.6 Контракта, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

9.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. Стороны настоящего Контракта, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по настоящему Контракту или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

10.2. Для исполнения настоящего Контракта не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами настоящего Контракта, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

10.3. В случае возникновения у Стороны настоящего Контракта реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую Сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, до разрешения сложившейся ситуации.

10.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по настоящему Контракту соответствующая Сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой Стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

10.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением настоящего Контракта пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения настоящего Контракта, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой Стороной уведомления об этом.

11. Прочие положения

11.1. Переписка сторон: стороны договорились, что в процессе исполнения контракта переписка сторон, в случае, если иной порядок направления корреспонденции, уведомлений, решений и пр. не установлен Законом, осуществляется по электронной почте.
Автоматическое уведомление программными средствами о получении сообщения по электронной почте, полученное любой из сторон, считается подтверждением получения сообщения другой стороной. 

Официальной перепиской в рамках контракта признается корреспонденция (сообщения) направленная по следующим телефонам и электронным адресам:

В адрес заказчика: по Е-mail: zak01@fguzmo.ru.

В адрес исполнителя: по Е-mail: ______________
Датой передачи соответствующих сообщений считается день отправления сообщения электронной почты.

Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несёт ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Стороны обязаны заблаговременно информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде в случае технического сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью.
Указанные в контракте адреса электронной почты, факса, телефонов и иных средств связи являются официальными и обязательными для сторон. Стороны обязаны своевременно и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по своевременному получению сообщений. 

При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность надлежащего использования средств связи, соответствующая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону.

12. Приложения к Контракту

12.1.
Неотъемлемой частью Контракта являются:

- Спецификация (Приложение № 1 к Контракту)
-Техическое задание (Приложение №2 к контракту);
13. Юридические адреса и реквизиты сторон

	«Заказчик»

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»
Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 11;

тел./факс (8152) 47-25-34, 47-34-78;

ИНН: 5190135771; КПП: 519001001;

Получатель: УФК по Нижегородской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»,  л/счет 21496U60770)

Наименование банка получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород


БИК территориального ОФК: 012202102

Единый казначейский счет: 40102810745370000024

Казначейский счет: 03214643000000013212

ОГРН: 1055100194720

ОКПО: 71886585 ОКАТО: 47401000000 
Главный врач
____________________ / Д.А. Филиппов
Подписано ЭЦП
	Исполнитель



 Приложение №1

                                                                                                                             к контракту № 93-4-6             
                                                                                                                          от «_____» _______ 2026 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
	№ п/п
	Наименование оборудования подлежащее ТО
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена услуги за единицу изм. (руб.)
	Стоимость (руб.)

	1
	Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501942
	штука
	1
	
	

	2
	Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501726
	штука
	1
	
	

	3
	Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501750
	штука
	1
	
	

	4
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800295
	штука
	1
	
	

	5
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800278
	штука
	1
	
	

	6
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», № 23056800293
	штука
	1
	
	

	7
	Бокс микробиологической безопасности II класса тип 2В БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (Neotericb2 mobile) №232.150.01.0071
	штука
	1
	
	

	8
	Бокс микробиологической безопасности II класса тип 2В БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (Neotericb2 mobile) №232.150.01.0075
	штука
	1
	
	

	9
	Бокс ПЦР БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.», зав.№622.100.00.0471
	штука
	1
	
	

	10
	Стерилизатор DELTACLAVE410 43 литра №S0041S-23004E 10/04/2023г
	штука
	1
	
	

	11
	Стерилизатор DELTACLAVE410 43 литра №S0041S-23006E 10/04/2023г
	штука
	1
	
	

	12
	Центрифуга лабораторная медицинская ЦЛН-16 с ротором 6*50 зав.№Е2211246QB (инв № 101240000242)
	штука
	1
	
	

	13
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-94022
	штука
	1
	
	

	14
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-42719
	штука
	1
	
	

	15
	Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240192
	штука
	1
	
	

	16
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-73622
	штука
	1
	
	

	17
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-95022
	штука
	1
	
	

	18
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№ 901-88322
	штука
	1
	
	

	19
	Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240164
	штука
	1
	
	

	20
	Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240198
	штука
	1
	
	

	21
	Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№Т2L131 
	штука
	1
	
	

	22
	Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№ T2L129 
	штука
	1
	
	

	23
	Шейкер-термостат медицинский ST-3L, зав.№2240113
	штука
	1
	
	

	24
	Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№Т2L128 (инв № 10124000039) 18.01.2023г
	штука
	1
	
	

	25
	Термостат с функцией охлаждения и нагрева СН-100 зав.№01041023030025
	штука
	1
	
	

	26
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав№2006
	штука
	1
	
	

	27
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2017
	штука
	1
	
	

	28
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2018
	штука
	1
	
	

	29
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2019
	штука
	1
	
	

	30
	Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4053
	штука
	1
	
	

	31
	Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4054
	штука
	1
	
	

	32
	Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4055
	штука
	1
	
	

	33
	Аппарат фильтрационный АФ-142 с компрессором. Компрессор КМ №2047, Фильтродержатель АСФ-011№А234, Ёмкость напорная ЕН-10 №В268
	штука
	1
	
	

	34
	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3 с вакуумным насосом №БФ2322
	штука
	1
	
	

	35
	Насос вакуумный НВП 2 №2352
	штука
	1
	
	

	36
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800282
	штука
	1
	
	

	37
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800287
	штука
	1
	
	

	38
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800290
	штука
	1
	
	

	39
	Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1, зав.№04010822111105
	штука
	1
	
	

	40
	Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1, зав.№ 04010822111090
	штука
	1
	
	

	ИТОГО:
	


	 «Заказчик»
Главный врач
________________ / Д.А. Филиппов
Подписано ЭЦП
	«Исполнитель»



Приложение №2
                                                                                                                             к контракту № 93-4-6             
                                                                                                                          от «_____» ________ 2026г. 

Техническое задание

1.1. Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара
Обслуживание медицинской техники в мобильной лаборатории в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта
Единица измерения – Штука. Количество – 40.
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	код КТРУ
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501942
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр. Проверка технического состояния. 

Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром

Одноразовое обслуживание 
	Штука
	1

	2. 
	Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501726
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр. Проверка технического состояния. 

Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	3. 
	Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501750
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр. Проверка технического состояния. 

Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	4. 
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800295
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу: 

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем.

Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	5. 
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800278
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу: 

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем.

Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	6. 
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», № 23056800293
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу: 

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем.

Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	7. 
	Бокс микробиологической безопасности II класса тип 2В БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (Neotericb2 mobile) №232.150.01.0071
	33.12.20.000-00000001
	Внешний. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления

Визуальный осмотр фильтра

Замена лампы УФ-облучения: в случае необходимости

Замена элементов светодиодного освещения: в случае необходимости

Замена предохранителей: в случае необходимости
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	8. 
	Бокс микробиологической безопасности II класса тип 2В БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (Neotericb2 mobile) №232.150.01.0075
	33.12.20.000-00000001
	Внешний. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления
Визуальный осмотр фильтра: в случае необходимости

Замена лампы УФ-облучения: в случае необходимости

Замена элементов светодиодного освещения

Замена предохранителей: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	9. 
	Бокс ПЦР БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.», зав.№622.100.00.0471
	33.12.20.000-00000001
	Внешний. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления

Визуальный осмотр фильтра

Замена лампы УФ-облучения: в случае необходимости

Замена элементов светодиодного освещения: по мере необходимости

Замена предохранителей: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	10. 
	Стерилизатор DELTACLAVE410 43 литра №S0041S-23004E 10/04/2023г
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов

Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей

Замена предохранителей, ламп: в случае необходимости

Замена (ремонт) сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы: По мере надобности

Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры

Замена прокладок стерилизационной камеры, парогенератора: в случае необходимости

Замена прокладок: в случае необходимости чистка от накипи, ржавчины, промывка

Замена электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п.: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	11. 
	Стерилизатор DELTACLAVE410 43 литра №S0041S-23006E 10/04/2023г
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов

Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей

Замена предохранителей, ламп: в случае необходимости
Замена (ремонт) сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы: По мере надобности

Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры

Замена прокладок стерилизационной камеры, парогенератора: в случае необходимости
Замена прокладок: в случае необходимости чистка от накипи, ржавчины, промывка

Замена электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п.: в случае необходимости
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	12. 
	Центрифуга лабораторная медицинская ЦЛН-16 с ротором 6*50 зав.№Е2211246QB (инв № 101240000242)
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	13. 
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-94022
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности
Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования
Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций
Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу
Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	14. 
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-42719
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности
Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования
Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций
Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу
Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	15. 
	Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240192
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу
Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	16. 
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-73622
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности
Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования
Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	17. 
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-95022
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности
Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования
Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	18. 
	Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№ 901-88322
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности
Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования
Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	19. 
	Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240164
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования
Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу
Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	20. 
	Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240198
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования
Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу 

Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	21. 
	Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№Т2L131 
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления

Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости

Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий

Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа

Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя

Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае надобности

Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости

Контроль режимов работы электрической схемы

Перестройка температурных режимов: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	22. 
	Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№ T2L129 
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления

Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости

Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий

Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа

Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя

Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае надобности

Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости

Контроль режимов работы электрической схемы

Перестройка температурных режимов: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	23. 
	Шейкер-термостат медицинский ST-3L, зав.№2240113
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления

Замена предохранителей, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, электродвигателей.
Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий: в случае необходимости

Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости

Контроль режимов работы электрической схемы

Перестройка температурных режимов: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	24. 
	Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№Т2L128 (инв № 10124000039) 18.01.2023г
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления

Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости

Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий: в случае необходимости

Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа

Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя

Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае необходимости
Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости

Контроль режимов работы электрической схемы
Перестройка температурных режимов: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	25. 
	Термостат с функцией охлаждения и нагрева СН-100 зав.№01041023030025
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления
Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости

Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий: в случае необходимости

Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа
Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя: 

Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае необходимости

Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости

Контроль режимов работы электрической схемы
Перестройка температурных режимов: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	26. 
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав№2006
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	27. 
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2017
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	28. 
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2018
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	29. 
	Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2019
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	30. 
	Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4053
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Обработка спиртовым раствором приемной линзы, установленной на измеринтельной головке.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	31. 
	Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4054
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Обработка спиртовым раствором приемной линзы, установленной на измеринтельной головке.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	32. 
	Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4055
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Обработка спиртовым раствором приемной линзы, установленной на измеринтельной головке.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	33. 
	Аппарат фильтрационный АФ-142 с компрессором. Компрессор КМ №2047, Фильтродержатель АСФ-011№А234, Ёмкость напорная ЕН-10 №В268
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	34. 
	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3 с вакуумным насосом №БФ2322
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	35. 
	Насос вакуумный НВП 2 №2352
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	36. 
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800282
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Одноразовое обслуживание
Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу
Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	37. 
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800287
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу
Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	38. 
	Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800290
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности

Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования

Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: 

Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу
Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости

Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	39. 
	Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1, зав.№04010822111105
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1

	40. 
	Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1, зав.№ 04010822111090
	33.12.20.000-00000001
	Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления.
Одноразовое обслуживание
	Штука
	1
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________________ / Д.А. Филиппов
Подписано ЭЦП
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